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Prototype de thermobalance multiteˆtes avec cyclage thermique
rapide
Sandrine Sureau, Daniel Monceau, Dominique Poquillon et Jean-claude Salaburaa
CIRIMAT, UMR CNRS 5085, Equipe MEMO, ENSIACET, 118 route de Narbonne, 31400 Toulouse, France
Re´sume´ – Lorsque la re´sistance a` l’oxydation a` haute tempe´rature des mate´riaux est teste´e, l’essai d’oxy-
dation cyclique est souvent utilise´ comme re´fe´rence car il inte`gre la cine´tique d’oxydation isotherme,
l’adhe´rence de l’oxyde, les contraintes me´caniques, le fluage de l’alliage me´tallique et de l’oxyde dans
des conditions proches de celles de l’utilisation. Cet article pre´sente un nouvel outil expe´rimental, qui
permet la mesure simultane´e et individuelle de la masse de plusieurs e´chantillons place´s dans la meˆme
atmosphe`re controˆle´e pendant le cyclage thermique rapide. Cette thermobalance multiteˆtes est de´crite, en
association avec la description de la me´thodologie de mesure. Les performances de l’appareil sont donne´es,
ceci incluant les vitesses de chauffe et de refroidissement ainsi qu’un essai de mesure de masse continue sur
un e´chantillon de Ni20Cr.
Mots cle´s : Oxydation cyclique / appareil de thermogravime´trie / four a` lampe
Abstract – When testing the resistance to oxidation of high temperature materials, the cyclic oxidation
test is used as a reference because it integrates isothermal oxidation kinetics, oxide scale adherence, me-
chanical stresses, metallic alloy and oxide mechanical behaviour in conditions close to the actual conditions
of use. This paper presents a new experimental tool, which allows the simultaneous and individual measure-
ment of the mass of several samples placed in the same controlled atmosphere during fast thermal cycles.
This multi-sample thermobalance is described, in association with the description of the measurement
methodology. Performances of the apparatus are given, including heating and cooling rates and continuous
mass measurements test a Ni20Cr sample.
Key words: Cyclic oxidation / thermogravimetric apparatus / lamp furnace
1 Introduction
La re´sistance des alliages me´talliques aux attaques en-
vironnementales combine´es aux contraintes me´caniques
se fonde sur leur capacite´ a` former un oxyde protecteur,
c’est-a`-dire un oxyde avec une faible cine´tique de crois-
sance et une grande adhe´rence a` l’alliage. La cine´tique
de croissance est dans un premier temps e´tudie´e en uti-
lisant les essais d’oxydation isotherme en laboratoire, et
la nature et la microstructure de l’oxyde et du substrat
sont de´termine´es par des observations post mortem des
e´chantillons oxyde´s. L’adhe´rence de la couche d’oxyde
est plus difficile a` quantifier en termes de constantes
physiques. Plusieurs me´thodes ont e´te´ et sont encore
de´veloppe´es, telle que le  inverted blister test  [1]. Mais
ge´ne´ralement ce qui est observe´ sur les e´chantillons apre`s
refroidissement, ce n’est pas l’adhe´rence mais l’e´tendue de
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l’e´caillage. Celle-ci ne peut pas eˆtre directement de´duit
de l’adhe´rence de la couche d’oxyde car elle de´pend
e´galement de l’intensite´ des contraintes (contraintes de
croissance, contraintes dues a` la diffe´rence entre les
coefficients de dilatation du me´tal et de l’oxyde), de
l’e´paisseur et des proprie´te´s me´caniques de l’oxyde et
du substrat me´tallique. La quantification de l’e´caillage
peut eˆtre re´alise´e, par exemple, par l’analyse d’image de
la surface de l’e´chantillon apre`s refroidissement. Des es-
sais spe´cifiques ont e´te´ e´galement conc¸us pour e´valuer la
baisse de tempe´rature critique pour qu’il y ait e´caillage [2]
et pour relier l’e´tendue de l’e´caillage avec l’adhe´rence
et les proprie´te´s me´caniques. Enfin, les mesures de
cine´tique d’oxydation, d’adhe´rence de la couche d’oxyde,
des contraintes de croissances a` haute tempe´rature,
des proprie´te´s me´caniques a` haute tempe´rature doivent
eˆtre combine´es avec une mode´lisation viscoplastique par
e´le´ments finis du syste`me substrat/oxyde [3, 4] afin de
pre´dire si l’alliage va former un oxyde protecteur ou
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non. De plus, quand l’objectif est la pre´diction de
dure´e de vie a` long terme, toutes ces mesures doivent
eˆtre conside´re´es comme fonctions du temps a` cause de
l’e´volution de la microstructure et de la composition chi-
mique de l’alliage sous la couche d’oxyde avec le temps,
qui peuvent beaucoup affecter les proprie´te´s me´caniques
du reveˆtement, par exemple. Pour faire face a` cette com-
plexite´, lorsque que la re´sistance a` l’oxydation haute
tempe´rature du mate´riau est teste´e, les essais d’oxydation
cyclique [5] sont souvent utilise´s comme re´fe´rence car ils
inte`grent la cine´tique d’oxydation isotherme, l’adhe´rence
de l’oxyde, les contraintes me´caniques, le fluage de l’al-
liage me´tallique et de l’oxyde induit par l’oxydation et
leur e´volution avec le temps, dans des conditions proches
de celles d’utilisation. Ces re´sultats sont ensuite combine´s
aux re´sultats des essais de corrosion, e´rosion, fluage et fa-
tigue a` haute tempe´rature afin de fournir un comporte-
ment ge´ne´ral du mate´riau.
Pour relier les proprie´te´s physiques (cine´tique d’oxy-
dation, contraintes de croissance, e´nergie d’interface, co-
efficient d’expansion thermique, proprie´te´s me´caniques de
l’alliage et de l’oxyde) aux essais d’oxydation cyclique, un
travail scientifique de compre´hension est ne´cessaire. Mais,
des de´veloppements technologiques et de compre´hension
des essais d’oxydation cyclique sont encore a` faire. L’oxy-
dation cyclique est le plus souvent utilise´e comme ou-
til qualitatif ou  d’essai de´terminant . Deux voies ont
e´te´ suivies pour ame´liorer cette quantification : 1) la
mode´lisation de la cine´tique [6–8], 2) le de´veloppement
de nouveaux instruments ou de nouvelles me´thodes de
mesure. Ce papier s’inte´resse au deuxie`me point en parti-
culier avec l’utilisation de la thermogravimetrie en condi-
tions d’oxydation cyclique.
2 Thermogravime´trie en oxydation cyclique
Pour quantifier la cine´tique d’oxydation en condition
cyclique, une me´thode expe´rimentale a e´te´ de´veloppe´e
afin de dissocier les dommages cause´s par l’oxydation
isotherme et ceux dus a` l’e´caillage pendant le refroi-
dissement (ou la remonte´ en tempe´rature) [9]. Cette
me´thode est e´galement consacre´e a` l’identification des
parame`tres ne´cessaires pour la mode´lisation de l’oxyda-
tion cyclique [7, 8]. Elle est base´e sur l’enregistrement
en continu de la masse en fonction du temps pendant
les paliers a` haute tempe´rature de l’essai d’oxydation
cyclique re´alise´ dans une thermobalance. L’analyse des
re´sultats propose´e dans [9] fait l’utilisation de la se´rie de
points caracte´ristique Mbgn et M
end
n (Fig. 1) pour calculer
inde´pendamment la quantite´ d’oxyde forme´ et la quantite´
d’oxyde e´caille´ a` chaque cycle.
A partir de l’enregistrement de la masse au de´but et
a` la fin des paliers a` haute tempe´rature et en faisant
quelques hypothe`ses, plusieurs donne´es sont accessibles :
la variation de masse nette, le gain de masse total, la
masse totale d’oxyde e´caille´, la masse de me´tal consomme´,
l’e´paisseur de la couche d’oxyde moyenne, la constante
parabolique de croissance de la couche d’oxyde (kp) en
Fig. 1. Principe de la thermogravime´trie en oxydation cy-
clique [9].
fonction du nombre de cycles, et la fraction d’oxyde (Pn)
qui s’e´caille a` chaque cycle.
La thermogravime´trie continue a plusieurs avantages
par rapport aux essais avec mesure de masse discontinue
pendant lesquels les e´chantillons doivent eˆtre place´s dans
des creusets afin de pouvoir mesurer inde´pendamment
la variation de masse nette ainsi que la masse d’oxyde
e´caille´e. En effet, les creusets sont une source de dif-
ficulte´s expe´rimentales [10, 11]. De plus, avec la ther-
mogravime´trie, les mesures sont obtenues automatique-
ment a` chaque cycle. Ne´anmoins, le de´savantage princi-
pal de cette technique est qu’elle est che`re, car la majo-
rite´ des e´tudes en oxydation cyclique ne´cessitent plusieurs
e´chantillons pendant des temps d’essai tre`s long (1000 a`
20 000 h). Durant nos propres travaux effectue´s avec une
thermobalance SETARAMTM classique [9, 12, 13], nous
avons fait l’expe´rience de ces difficulte´s expe´rimentales
telles que les vitesses de chauffe et de refroidissement
lentes, et la rupture d’un four apre`s une centaine de cycles.
C’est pourquoi un appareil spe´cial a du eˆtre de´veloppe´,
permettant de tester plusieurs e´chantillons en meˆme
temps avec un gain e´conomique lie´ a` la re´duction du
nombre d’essai a` re´aliser pour une e´tude et a` la re´duction
de manipulations.
3 De´veloppement d’une nouvelle
thermobalance en oxydation cyclique
Depuis plusieurs anne´es, nous avons cherche´ a`
de´velopper un nouvel appareil expe´rimental permettant
de peser automatiquement plusieurs e´chantillons en meˆme
temps pendant qu’ils sont oxyde´s a` haute tempe´rature.
Ceci devant eˆtre fait dans un appareil dont l’atmosphe`re
peut eˆtre controˆle´e (meˆme pendant le refroidissement) et
avec des vitesses de chauffe et de refroidissement rapides.
Le nouvel appareil, permet de tester cinq e´chantillons
dans les meˆmes conditions (de tempe´rature, environne-
ment, vitesse de chauffe, vitesse de refroidissement, dure´e
des paliers chauds, dure´e des paliers froids). Chaque
e´chantillon est suspendu au bout d’une ligne de pese´e
(Fig. 2-b).
Nous voulons que l’appareil atteigne des vitesses de
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Fig. 2. Thermobalance multiteˆtes (a) cellules de pese´es (b)
e´chantillon suspendu a` une ligne de pese´e (c) pie`ce en alumine
permettant de compartimenter l’enceinte du four.
Fig. 3. Four a` lampe 5 zones.
en permettant l’acquisition pre´cise de la masse. Le four
est donc un four a` lampes appele´ aussi four a` image. Il
est divise´ en cinq zones (une par e´chantillon) qui sont
inde´pendamment re´gule´es en tempe´rature. Pour chaque
zone, nous avons deux demi-ellipses usine´es dans la
masse et polies jusqu’a` obtenir une qualite´ miroir optique
(Fig. 3). Ces deux ellipses ont un foyer  re´cepteur  en
commun ou` est place´ l’e´chantillon. Des lampes de 750 W
classiques sont situe´es sur les foyers  e´metteurs . L’en-
ceinte du four est divise´e en cinq chambres par une pie`ce
en alumine (Fig. 2-c).
L’appareil est constitue´ de cinq cellules de pese´e
(Fig. 2-a) SETARAM d’une pre´cision de 0,4 µg qui vont
nous permettre de mesurer en continue les variations de
masse des cinq e´chantillons oxyde´s. Il permet de travailler
sous atmosphe`re controˆle´e. Une entre´e de gaz neutre a e´te´
place´e au niveau de la cloche prote´geant les cellules de
pese´e (en cas d’utilisation d’atmosphe`re corrosive) et une
autre entre´e de gaz oxydant place´e sous le four (Fig. 4),
la sortie du gaz s’effectuant au dessus du four (Fig. 4).
Le syste`me de mesure de masse e´tant tre`s pre´cis, il est
tre`s difficile de mesurer la tempe´rature et la masse sur
la meˆme ligne. Donc la tempe´rature est mesure´e par des
thermocouples S (Pt/Pt-Rh), un par e´chantillon, place´s
Fig. 4. Photographie du prototype de thermobalance mul-
titeˆtes.
juste en dessous des e´chantillons (2 mm) a` l’inte´rieur de
te´moins thermiques.
Afin de mettre en place et de retirer les e´chantillons de
l’enceinte du four, celui-ci peut se de´placer verticalement.
Ce mouvement est re´alise´ graˆce a` un ve´rin e´lectrique que
l’utilisateur peut facilement actionner a` l’aide d’un inter-
rupteur (Fig. 4). De plus la course du ve´rin est limite´e
par deux capteurs fins de course.
Enfin le pilotage de l’appareil se fait a` partir d’un
logiciel qui a e´te´ de´veloppe´ au laboratoire. Ce programme
permet la programmation des EurothermsTM qui re´gulent
la tempe´rature dans les cinq zones (un EurothermTM par
zone) et l’acquisition des mesures de tempe´ratures et de
masses.
4 Performances du prototype
Des tests ont e´te´ re´alise´s afin de connaˆıtre les perfor-
mances du prototype :
• La tempe´rature maximum atteinte est de 1200 ◦C ;
• La vitesse de chauffe maximum pour un e´chantillon
de 1,5 mm d’e´paisseur est de 20 ◦C/s et celle de re-
froidissement de 10 ◦C/s a` 1000 ◦C. Mais pour un
e´chantillon de 100 µm d’e´paisseur la vitesse de chauffe
peut atteindre 80 ◦C/s et celle de refroidissement
25 ◦C/s pour la meˆme tempe´rature de re´gulation
(1000 ◦C) ;
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Fig. 5. Exemple d’essai d’oxydation cyclique sur un
e´chantillon de Ni20Cr a` 850 ◦C : (a) cycle thermique, (b) va-
riation de masse.
• La tempe´rature est la meˆme a` ±1 ◦C sur tous les
e´chantillons lorsque la tempe´rature de re´gulation est
atteinte ;
• La pre´cision de la mesure de masse est de quelques
microgrammes.
Pour le cas beaucoup plus difficile des alumino-formeurs
(alliages NiAl, FeAl, FeCrAl, NiCrAl, . . . ), les es-
sais re´alise´s avec une thermobalance SETARAMTM
TAG24S [11,12] nous ont montre´ qu’une pre´cision de 1µg
e´tait ne´cessaire pour traiter des essais avec un palier de 1h
a` 1150 ◦C si nous voulons appliquer la me´thode de ther-
mogravime´trie cyclique propose´e dans [9]. Ne´anmoins,
meˆme si la mesure de masse n’est pas assez pre´cise pour
utiliser cette me´thode, l’e´volution ge´ne´rale de la varia-
tion de masse nette en fonction du nombre de cycle est
tout de meˆme obtenue dans de tre`s bonnes conditions. En
effet l’atmosphe`re controˆle´e et la mesure automatique a`
chaque cycle permettent d’obtenir des re´sultats du meˆme
types que pour des e´tudes re´alise´es pre´ce´demment [14–16]
mais pour cinq e´chantillons et avec un four a` lampe. La
Figure 5 montre un exemple de cycle thermique et d’en-
registrement de variation de masse pour l’oxydation d’un
e´chantillon de Ni20Cr a` 850 ◦C.
5 Conclusion
Afin de suivre en continu les variations de masses
d’e´chantillons en oxydation cyclique, un prototype
pre´industriel a e´te´ conc¸u et construit. Il permet de chauf-
fer des e´chantillons a` une tempe´rature de 1200 ◦C avec
une vitesse e´leve´e. La vitesse de refroidissement est du
meˆme ordre de grandeur que celle qu’il est possible
d’obtenir en sortant les e´chantillons du four a` haute
tempe´rature. Avec un four a` lampes, il a e´te´ montre´ que
la re´gulation thermique peut eˆtre excellente si les ther-
mocouples de re´gulations sont place´s dans des te´moins
thermiques. La combinaison d’un four a` 10 lampes avec
5 e´chantillons pese´s inde´pendamment par 5 balances dans
la meˆme atmosphe`re controˆle´e apparaˆıt de´ja` comme un
outil avec un grand potentiel [17] pour quantifier l’essai
d’oxydation cyclique (cine´tique de croissance et e´caillage
a` chaque cycle) et l’associer a` la mode´lisation de la
cine´tique d’oxydation.
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